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Phòng VTTBYT

1. Kiểm tra máy trước bảo dưỡng:

	 Ghi lại việc bảo dưỡng hàng ngày của KTV những hư hỏng hay các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.
	 Kiểm tra cẩn thận dưới con mắt của người kỹ thuật.
	 Bật máy cho hoạt động và đánh giá chất lượng.


2. Vệ sinh máy:

	Vệ sinh toàn máy.
	Vệ sinh, điều chỉnh giới hạn áp lực van (APL, hoặc Pop-off)
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3. Kiểm tra tổng quát :

	Kiểm tra bề ngoài của máy có hư hỏng gì không.                                    
	Kiểm tra đầu nối khí y tế và xác định áp lực vừa đủ.
	Kiểm tra màu của độ hấp thụ CO2
	Kiểm tra dây thở bệnh nhân và phổi giả.
	Kiểm tra chuyển động của núm điều khiển đường hơi.


4. Kiểm tra phần điện:

	Kiểm tra dây nguồn, dây nối và các đầu nối xem có bị hư hỏng gì không
	Kiểm tra các dây nối và cáp xem an toàn không.
	Kiểm tra điện áp nguồn.


5. Kiểm tra chức năng:

	Bật nguồn và xác định không có gì bất thường.
	Kiểm tra tất cả các công tắc và núm vặn đều hoạt động bình thường.
	Kiểm tra áp lực khí và O2 có đạt không.
	Kiểm tra hoạt động của máy thở trong hệ thống máy gây mê.
	Kiểm tra màn hình hiển thị, các báo động của nồng độ O2 và áp lực khí.
	Kiểm tra hệ thống bình và khí bốc hơi gây mê đảm bảo an toàn không.
	Kiểm tra bằng tay túi thở, độ phồng và chức năng của túi.


6. Kiểm tra vận hành:

	Cài đặt các thông số cho chế độ thở gây mê IPPV.
	Cài đặt các giới hạn báo động cho mode thở.
	Kiểm tra máy bằng phổi giả và xác nhận không có gì bất thường.


7. Bàn giao cho đơn vị sử dụng:

	Cho tiến hành chạy thử, đánh giá chất lượng máy so với trước và sau khi bảo dưỡng.
	Ghi lại các thông số kỹ thuật và quá trình bảo dưỡng vào sổ lưu.
	Bàn giao cho đơn vị sử dụng. Có xác nhận của người trực tiếp sử dụng hoặc trưởng, phó khoa phòng.


Tin mới hơn:
	15/10/2014 07:40 - Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết do đặt catheter ở bện…
	14/10/2014 21:22 - Tiểu cầu và sử dụng tiểu cầu trong điều trị
	14/10/2014 09:34 - Các chỉ định truyền chế phẩm máu
	10/10/2014 08:13 - Phác đồ và kỹ thuật đặt nội khí quản khó
	09/10/2014 19:36 - Điều dưỡng với chuẩn bị bệnh nhân trước mổ


Tin cũ hơn:
	24/09/2014 16:49 - Hướng dẫn thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuy…
	24/09/2014 16:40 - Sốc điện
	24/08/2014 14:35 - Dùng adrenalin trong cấp cứu ngừng tim và hồi sức …
	23/05/2014 12:16 - Chăm sóc người bệnh sỏi đường mật
	19/04/2014 10:00 - Kỹ năng giao tiếp


<< Trang truớcTrang kế >>
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						Video y học (trên Chrome - Firefox - Safari)

				
		

      You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.


Title: Chăm sóc mẹ bầu trong mùa mưa
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


		

    

		
						Vị trí trên bản đồ

				
				


    

		
						Liên kết web

				
		 Bệnh viện trung ương Huế
 Bộ Y Tế
 Cục quản lý khám chữa bệnh
 Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam
 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
 UBND tỉnh Quảng Nam



		

    

			

		 
		
			 			

			
						
								
							
		
			
		 
				Tin mới nhất

				
		
	
		
			Gãy xương Monteggia trẻ em
	
	
		
			Thuốc ức chế SGLT-2 cho bệnh nhân suy tim cấp, khi nào và như thế nào?
	
	
		
			Phân công trực toàn viện - từ 8/4 đến 14/4 năm 2024
	
	
		
			Lợi ích của xét nghiệm định lượng AFP máu 
	
	
		
			Nhiễm trùng khớp nhân tạo
	
	
		
			Công tác tổ chức hiến máu và ảnh hưởng của một số yếu tố xã hội
	
	
		
			THÔNG BÁO: Yêu cầu báo giá cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy
	
	
		
			THÔNG BÁO: Yêu cầu báo giá cung cấp linh kiện, phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy
	


		

    

		
		 
				Quan tâm nhất

				
			
		
			Misoprostol trong điều trị thai ngưng tiến triển trong tử cung / chấm dứt thai kì
	
	
		
			Định lượng β HCG và progesterone trong thai ngoài tử cung
	
	
		
			Một số hiểu biết về xét nghiệm creatinin máu
	
	
		
			Theo dõi và đánh giá sức khỏe thai bằng monitoring sản khoa
	
	
		
			Ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung
	

		

    

		
						Thăm dò

				
		
Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?



		
	
		Sạch sẽ	
	

		
	
		Tạm được	
	

		
	
		Chưa đảm bảo	
	

	
	
	Kết quả
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				Thống kê

				
		Các thành viên : 3

Nội dung : 4818

Liên kết web : 6

Số lần xem bài viết : 23082274
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		Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Địa chỉ: 01, Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851429 - Fax:0235.3851523 - Email: bvdkquangnam@gmail.com

Ghi rõ nguồn: bvdkquangnam.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

	


		 
			

		 
		
				
					

		
			
				
		
				






